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Štev.: 460-E-DS-385/18 
Dne: 04.09.2018 
 
 
 
ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
 
 
Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo 
„MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL”, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 
13.07.2018, številka objave JN004841/2018-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 
14.07.2018, številka objave 2018/S 134-304829, naročnik dopolnjuje in spreminja 
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi: 
 
 
1. Naročnik podaljšuje rok za predložitev ponudb, in sicer: 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 25.09.2018 do 12.00. Za oddano ponudbo se šteje 
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN 25.09.2018 in se 
bo začelo ob 13.00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  
 
Veljavnost listin, ki so zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, se 
lahko nanašajo na prvotni datum za predložitev ponudb, t.j. 21.08.2018. 
 
2. Ponudniki lahko v skupini 116 ponudijo tudi stožčast PVC mešiček.  
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb. 
 
3. Ponudniki lahko v skupini 119 ponudijo tudi stožčast PVC mešiček.  
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb. 
 
4. Na identu 769835 lahko ponudniki ponudijo obe dolžini – 100 ali 150 mm. 
 
5. Ident 406856 (vrečke za histologijo).  
Vrečke morajo biti iz poliestra. 
 
6. Ident 606979 
Ponudniki lahko ponudijo arterijski kateter za merjenje in diagnozo 4F/120 mm. Naročnik bo 
ustreznost ponujenega artikla ugotavljal v fazi analize ponudb. 
 
7. Ident 310522 
Ponudnik lahko ponudijo filter, ploščati, 0.22 mikrona, s hidrofilično membrano, ki je odporna 
na bakterije in viruse, visoko učinkovita zaščita do 96 ur. Naročnik bo ustreznost ponujenih 
artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb. 
 
8. Ident 696811 
Ponudniki lahko ponudijo artikel z dimenzijo 22G 0,7 x 90 mm. Naročnik bo ustreznost 
ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb. 

https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/eJN2
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9. Ident 832677 
Ponudniki lahko ponudijo uvajalo 12Fr/6mm za tubuse velikosti 6.5-10, modre barve, 
premazano z lubrikantom za lažje uvajanje, dovolj prožno za oblikovanje in dovolj trdno, da 
drži želeno obliko. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb. 
 
10. Ident 832685 
Ponudniki lahko ponudijo uvajalo 9Fr/4mm za tubuse velikosti 4.0-6.5, modre barve, 
premazano z lubrikantom za lažje uvajanje, dovolj prožno za oblikovanje in dovolj trdno, da 
drži želeno obliko. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb. 
 
11. Identi 696811, 696803, 769835, 
Na navedenih identih naročnik zahteva iste igle kot so razpisane v setu na identu 628077. 
 
12. Ident 527734  
Ponudniki lahko ponudijo ušesno protezo Goldenberg TORP, dimenzije 8mm (skladno z 
opisom v specifikaciji zahtev). Pravilna kataloška številka glasi: 14-0917. 
 
13. Ident 625671  
Ponudniki lahko ponudijo enakovredno kanilo traheostomsko z notranjim premerom od 7.2 do 
11.2mm in dolžino od 70 do 86mm.  Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v 
fazi analize ponudb. 
 
14. Ident 628484  
Ponudniki lahko ponudijo enakovredno kanilo traheostomsko, notranji vložek, kompatibilen z 
zgoraj navedeno traheostomsko kanilo z notranjim premerom od 7.2 do 11.2mm in dolžino od 
70 do 86mm. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb. 
 
15. Identi 399345, 477141, 406031, 406872 
Na navedenih identih lahko ponudniki ponudijo tudi sisteme, ki ne potrebujejo adapterja. Na 
identu 487007 (adapter), naj ponudniki s sistemi brez adapterja ne vpišejo cene. 
Pomembno je, da k ponudbi za skupino 112 ponudniki priložijo pisno pojasnilo, zakaj ni 
ponudbe na identu 487007. 
Naročnik bo ponudbe brez identa 487007 (brez adapterja) upošteval, kot da izpolnjujejo 
zahteve za 100 % skupino. 

 
16. Ident 659746 
Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovreden proktoskop, dolžine 79,6 mm z notranjim 
premerom 22,2 mm in zunanjim premerom 25 mm. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov 
ugotavljal v fazi analize ponudb. 
 
17. Ident 659720 
Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovreden proktoskop, dolžine 97,3 mm z notranjim 
premerom 18,8 mm in zunanjim premerom 22 mm. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov 
ugotavljal v fazi analize ponudb. 
 
18. Ident 310522 
Ponudniki lahko ponudijo tudi filter, ploščati, 0.22 mikrona, s hidrofilično membrano, ki je 
odporna na bakterije in viruse, visoko učinkovita zaščita do 96 ur. Naročnik bo ustreznost 
ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb. 
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19. Ident 696811 
Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovredno iglo za blokado perifernega živčevja velikosti 21G 
x 90 mm, za uporabo s stimulatorjem, z atravmatsko konico oblikovano pod kotom 30 stopinj 
(B-bevel), dobro vidne centimetrske oznake, ergonomično oblikovano držalo igle, podaljšana 
dolžina injekcijske cevi. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize 
ponudb. 
 
20. Ident 696803 
Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovredno iglo za blokado perifernega živčevja velikosti 22G 
x 50 mm, za uporabo s stimulatorjem, z atravmatsko konico oblikovano pod kotom 30 stopinj 
(B-bevel), dobro vidne centimetrske oznake, ergonomično oblikovano držalo igle, podaljšana 
dolžina injekcijske cevi. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize 
ponudb. 
 
21. Ident 769835 
Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovredno iglo za blokado perifernega živčevja velikosti 21G 
x 150 mm, za uporabo s stimulatorjem, z atravmatsko konico oblikovano pod kotom 30 stopinj 
(B-bevel), dobro vidne centimetrske oznake, ergonomično oblikovano držalo igle, podaljšana 
dolžina injekcijske cevi. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize 
ponudb. 
 
22. Ident 628077 
Ponudniki lahko ponudijo tudi ustrezen set za kontinuirano nevroblokado perifernih živcev, ki 
vsebuje iglo dimenzije 17G x 80mm oz. 17G x 110mm, z epiduralnim katetrom dolžine 60cm.  
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb. 
 
23. Ident 832928 
Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovreden tubus endobronhialni s PVC mešičkoma, desni 
navaden, dvojni lumen, radiopačna nitka po celotni dolžini tubusa in dodatni markerji 
mešičkov, brez kaveljčka, z dvema aspiracijskima katetroma, dvema vrtljivima konektoma in 
Y konektorjem, sterilen. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize 
ponudb. 
 
24. Ident 832910 
Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovreden tubus endobronhialni s PVC mešičkoma, levi 
navaden, dvojni lumen, radiopačna nitka po celotni dolžini tubusa in dodatni markerji 
mešičkov, brez kaveljčka, z dvema aspiracijskima katetroma, dvema vrtljivima konektoma in 
Y konektorjem, sterilen. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize 
ponudb. 
 
25. Ident 832880 
Ponudniki lahko ponudijo tudi ustrezen tubus za uporabo s CO2 in KTP laserjem, narejen iz 
bele gume, prekrit z reliefno srebrno folijo, ki ustreza vsem ostalim zahtevanim tehničnim 
lastnostim. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb. 
 
26. Ident 321982 
Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovreden pripomoček za respiratorno terapijo - volumetrični 
incentivni spirometer z ustnikom in rebrasto gibljivo cevjo, za spodbujanje inspiratornega 
volumna. Narejen je iz trde plastike tako, da ga bolnik lahko drži ali postavi na površino. 
Sistem je prirejen samonadzoru pravilnega izvajanja terapije, z držalom in podstavkom na 
katerem so podatki pripomočka in podatki za vpis bolnika. Volumska komora je 2500 ml z 
batom, ki je premičen in se ob vdihu dvigne do inspiracijskega volumna. Dosežen inspiracijski 
volumen se lahko označi s kazalcem. Označenih je 250 ml do 2500 ml. Naročnik bo 
ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb. 
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27. Ident 612456 
Ponudniki lahko ponudijo tudi zaščitne plašče s trakovi dolžine 2 x 65 cm z odstopanjem 
+-10%. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb. 
 
28. Ident 629847 
Na steblu ekstraktorja označena razdalja ni nujno potrebna. Ponudniki lahko ponudijo tudi set 
z označeno razdaljo. 
Indikator moči vleka ni nujno potreben. Ponudniki lahko ponudijo tudi set z indikatorjem. 
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb. 
 
29. ident 293482 
Če je luska prozorna in je samo obroba iz aluminija lahko ponudnik ponudi tudi takšno 
zaščitno lusko. 
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb. 
 
30. Ident 342505 
Ponudniki lahko ponudijo kateter set za merjenje ICP, ki vsebuje: a) kateter za 
intraparenhimsko merjenje znotraj lobanjskega tlaka, iz poliuretana. Od konice navzdol ima 
vidne centimetrske oznake. Kateter je primeren za vstavitev takoj, po odprtju sterilne 
ovojnine, brez potrebe po dodatni manipulaciji. V setu sta pripomočka za prišitje katetra na 
kožo. b) bolt za uvajanje in fiksacijo intraparenhimskega katetra, ki ni kovinski in je lahko dolg 
največ 3 cm. c) pripomoček za predrtje dure. d) sveder za pripravo za uvajanje 
intraparenhimskega katetra, z varnostnim sistemom in pripadajočim pripomočkom za 
nastavljanje globine vrtanja. Kateter in bolt sta primerna za MR preiskavo (1,5 in 3T). Prikaz 
podatkov in krivulj na obposteljnih monitorjih Philips. Naročnik bo ustreznost ponujenih 
artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb. 
 
31. Ident 700614  
Ponudniki lahko ponudijo kateter set za merjenje ICP in temperature, ki vsebuje: a) kateter za 
intraparenhimsko merjenje znotraj lobanjskega tlaka in temperature, iz poliuretana. Od konice 
navzdol ima vidne centimetrske oznake. Kateter je primeren za vstavitev takoj, po odprtju 
sterilne ovojnine, brez potrebe po dodatni manipulaciji. V setu sta pripomočka za prišitje 
katetra na kožo. b) bolt za uvajanje in fiksacijo intraparenhimskega katetra, ki ni kovinski in je 
lahko dolg največ 3 cm. c) pripomoček za predrtje dure. d) sveder za pripravo za uvajanje 
intraparenhimskega katetra, z varnostnim sistemom in pripadajočim pripomočkom za 
nastavljanje globine vrtanja. Kateter in bolt sta primerna za MR preiskavo (1,5 in 3T). Prikaz 
podatkov in krivulj na obposteljnih monitorjih Philips. Naročnik bo ustreznost ponujenih 
artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb. 
 
32. Ident 311189: 
Ponudniki lahko ponudijo tudi sprej, ki je pakiran v dozi po 400ml,  
 
33. Ident 344281 
Ponudnik lahko ponudi tubus z zunanjim premerom do 8,80mm. 
 
34. Ident 508241). 
Ponudniki lahko ponudijo iglo G25 dolžine 110 mm.  
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35. Ident 624080 
Ponudniki lahko ponudijo britvice, ki niso kompatibilne z 3M brivnikom. Ob prvem naročilu  
britvic (ne glede na količino) mora izbrani ponudnik brezplačno dostaviti 16 kosov z britvicami 
kompatibilnih brivnikov s polnilci. Nato pa na vsakih 150 kosov naročenih britvic 1 kos 
brezplačnega brivnika s polnilcem. 
 
 
 
 
Služba za nabavo medicinskega materiala 
in storitev 

 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objavljeno na:  

 Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU; 

 Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (www.ukc-mb.si). 
 
 
 
 

http://www.ukc-mb.si/

